Jarmila Markova
RADONOVY SERVIS

VAL(VIilf(v)VA 30, MIKULOVICE, 530 02 PARDUBICE, = 605 285 577
KANCELAR: SUKOVA TRIDA 1556, 530 02 PARDUBICE; =: 466 614 649

POSUDEK ¢. 16VR078

o stanoveni obsahu prirodnich radionuklidia ve vodé

urc¢ené k verejnému zasobovani pitnou vodou

Identifikace objednavatel:

Obsah posudku:

Rozsah rozboru

Zhotovitel posudku:

Méreni provedl:

Identifikace zadavatele:

Provozovatel vodovodu:

Identifikace vodovodu:

Vodohospodaiské laboratofe s.r.o.

Teplého 2014, Pardubice, 530 02

Systematické méfeni obsahu pfirodnich radionuklidi v dodaném vzorku
vody dle §97 vyhlagky SUIB &. 307/2002 Sb. ve znéni pozdéjsich aprav
zakladni rozbor

Ing. René Marek, Valéikova 30, Mikulovice. 530 02 Pardubice

Zhotovitel je drzitel opravnéni zvlastni odborné zpusobilosti k vykondvani
¢innosti zvlasté dulezitych z hlediska radiacni ochrany vydané SUIB pod
evidenénim €islem 223999 s platnosti do 31. 1. 2024,

Jarmila Markova (OARn a COAA) a Magda Flégrova (COBA)

Obec Cervena Tremesna

Cervena Tremesna 47. Horice

Obec Cervena TremesSna

Cervena Tiremesna 47, Horice

vodovod Cervena Tiemesna, obec Cervena Tremesna, okres Jicin
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Hodnotici metody: jsou v souladu s paragrafem 97 vyhlasky SUJB &. 307/2002Sb. ve znéni pozdéjsich
aprav v souladu s Doporucenim SUJB z roku 2012 , Méfeni a hodnoceni obsahu prirodnich radionuklida
ve vodé dodavané k vefejnému zasobovini vodou™ a rozhodnuti o udéleni povoleni k vykonavani ¢innosti
zvlaste dulezitych 7z hlediska radiaéni ochrany bylo Statnim Gradem pro jadernou bezpeénost vydino

pod evidenénim Eislem 227587 (&.j. SUIB/OPZ/8322/2008 ze dne 7. 4. 2008) na dobu neuréitou.

Evidencni €islo knihy: 1809

Zdroj dodivané vody:
Popis odebraného vzorku:

Datum odbéru vzorku:

Datum apravy alfa a beta vzorku:

Datum stanoveni radonu:

Cas odbéru vzorku pro radon:
Datum stanoveni alfa:

Datum stanoveni beta:

Cislo vzorkovnice pro radon:

Cislo vzorkovnice pro alfa a beta:

podzemni voda

bez upravy

26.4.2016

1.-4.5.2016

28.4.2016 (Pardubice)
10:55

5.5.2016 (Mikulovice)
5.5.2016 (Raby)

43

Z-6/26

Misto odbéru vzorku:  Cervena Tremes$na - Gpravna vody. vyrobena voda

Vzorek odebral: Ing. Sulicek (Vodohospodarské laboratore s.r.o0.)

Vysledky méreni: Pro Ucely posouzeni obsahu prirodnich radionuklidii v dodanych vzorcich vody byly

provedeny nasledujici stanoveni:

1. stanoveni objemové aktivity radonu (OARn) v pitné vodé bylo provedeno Trojkandlovou
spektrometrickou jednotkou NV 3201 s napajecem NJ 3221 (vyrobce TESLA Vrédble) ve spojeni detekcni
jednotka NE 3502B se scintilatnim detektorem NAJ(TI). ktery byl ovéfen Ceskym metrologickym
institutem - Inspektorat pro ionizujici zafeni Praha — ¢islo potvrzeni o ovéreni stanoveného méfidla ¢.
1054-PS-40006-16 ze dne 8. ledna 2016 (platnost do 31. 12. 2018) a v souladu s CSN 75 7624. Vzorky

vody se odebiraji do 265 ml PET lahvicek se zatkou.

2. stanoveni celkova objemova aktivita alfa (COAA) veody bylo provedeno Trojkanalovou
spektrometrickou jednotkou NV 3201 s napdjecem NJ 3221 (vyrobce TESLA Vrable) ve spojeni s
detekéni jednotkou ve svétlotésném ménici vzorku. Celkova objemova alfa aktivita (COAA) vody neni ve
smyslu zakona ¢. 505/90Sb. ve znéni pozdéjsich dprav veli¢inou, kterou Ceskym metrologickym
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institutem- Inspektorat pro ionizujici zafeni Praha ovéfuje. Dle sdéleni CMI-I1Z Praha se jedna se pouze o
ukazatel a tento se neovéfuje. Odebrané vzorky vody byly dle CSN 75 7611 a CSN 75 7600 upraveny k
méfeni dle metody A. Metoda méfeni smési se scintilatorem. Upravu vzorku provedla laboratof firmy

Vodohospodarske laboratofe s.r.o.. Vzorky jsou dodavané na petriho miskach o priméru 5 cm.

3. stanoveni celkova objemova aktivita beta (COBA) vody bylo provedeno méricem nizkych aktivit
alfa-beta NA 6201 (dva detektory v antikoencidenénim zapojeni - scintilaéni a proporciondlni detektor)
vyrobenym v TESLA Vrable. Vzorek se méfi na niklovych miskach o priméru 5 cm. Celkova objemova
beta aktivita (COBA) vody neni ve smyslu zakona ¢. 505/90Sb ve znéni pozdéjsich aprav veli¢inou,
kterou Ceskym metrologickym institutem - Inspektorat pro ionizujici zafeni Praha ovéfuje. Dle sdéleni
CMI-IIZ Praha se jedna se pouze o ukazatel a tento se neovéfuje. Odebrané vzorky vody byly dle CSN 75
7612, CSN 75 7611 (&l. 19 - 21) a CSN 75 7600 upraveny k méfeni. Upravu vzorku provedla laboratof

firmy Vodohospodaiské laboratofe s.r.o.. Vzorky jsou dodévané ve sklenénych vzorkovnicich.

V nasledujici tabulce jsou souhrnné uvedené naméfené hodnoty k referenénimu datu odbéru vzorku:

¢islo vzorku zdroj vody OARn (Bg/l) COAA (Bq/l) | COBA (Bg/l)

1809 Cervena Tiemedna - Upravna <10 0,062 + 0,025 <0.166

vody. vyrobena voda

Uvedené chyby méfeni jsou rozsifené nejistoty méfeni na hladiné vyznamnosti 95%. Smémé a mezni

hodnoty jsou uvedené v tabulkach v pfiloze.

ZAVER:

U dodané¢ho vzorku vody ¢. 1809 objemova aktivita radonunep fevyS§u je smémou hodnotu
50 Bg/l. celkova objemova aktivita alfa nep¥FevySuje smémou hodnotu 0.2 Bg/l a celkova
objemova aktivita betanep Fevy S uje smérmou hodnotu 0.5 Bg/l, kterou stanovi vyhlaska SUJB ¢.

307/2002 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi.

V Pardubicich /A Lo
dne 9.5.2016 Statutarni zastupce Ing. René Marek
Jarmila Markova

posudek 16VROT8



